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DETERMINATION OF FRACTIONATED HEPARIN IN PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS USING TURBIDIMETRY. A 
turbidimetric method has been used for quantification of fractionated heparin (FH) in pharmaceutical dosage. The UV detection at 
two wavelengths (290 and 500 nm) showed a significant increase in sensitivity of the method, specificity, and linearity to range 5.0-
50.0 μg mL-1 and 50.0-200.0 μg mL-1, respectively (r < 0.99). At both wavelengths, the method was precise (inter-assay CV < 5.0%, 
and intra-assay CV < 3.0%), accurate (maximum deviation of ± 12%), and robust to the parameters evaluated. Turbidimetry proved 
to be easy, inexpensive and relatively fast. The results obtained attest to the reliability of the method.
Keywords: fractionated heparin; quantitative analysis; turbidimetry.
INTRODUÇÃO
A heparina é o anticoagulante mais utilizado mundialmente 
há mais de 50 anos no tratamento e profilaxia da trombose venosa 
profunda (TVP) e de sua principal complicação, a embolia pulmo-
nar. Constitui o segundo fármaco natural mais utilizado no mundo, 
superado apenas pela insulina.1 Trata-se de uma glicosaminoglicana 
composta de cadeias de resíduos alternados de D-glicosaminoglicana 
e um ácido urônico. Sua molécula é sulfatada, ácida e carregada 
negativamente.2-4
As heparinas fracionadas (HFs) são obtidas a partir da heparina 
extraída da mucosa intestinal de suínos por degradação química 
ou enzimática.5-7 Dentre as HFs disponíveis, a enoxaparina sódica 
(Figura 1) é a mais estudada e tem sido veiculada em muitas formas 
farmacêuticas de uso parenteral. Algumas estão disponíveis no merca-
do como Enoxil® (Prodotti), Dripanina® (Ariston) e Clexane® (Sanofi). 
Nos últimos anos é crescente o número de pesquisas objetivando o 
desenvolvimento de novos sistemas de liberação para otimização da 
terapia. Assim, o desenvolvimento de métodos para o doseamento 
da HF é bastante relevante.
Diversos métodos analíticos têm sido desenvolvidos para avaliar e 
quantificar as glicosaminoglicanas incluindo as heparinas. Entretanto, 
os estudos são dirigidos para a determinação das várias sequências 
sacarídicas que compõem a molécula e utilizam técnicas como 
ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas e sistemas 
eletroforéticos.8-13 Estes métodos são trabalhosos e se tornam inviáveis 
para a quantificação da heparina em formas farmacêuticas, pois en-
volvem processos de derivatização, incluindo a utilização de enzimas 
e a cromatografia de exclusão para a separação das diferentes frações 
sacarídicas. A United States Pharmacopeial Convention publicou 
em 2008 uma monografia atualizada para a HF, porém não descreve 
metodologia menos laboriosa. Outras formas encontradas para a 
análise quantitativa da HF são os métodos nefelométrico, descrito 
por Ardry,14 e turbidimétrico utilizado em trabalhos mais recentes.15-17
A turbidimetria é uma técnica relacionada à colorimetria, capaz de 
medir a turbidez de uma amostra, e possui aplicação restrita à quan-
tificação de substâncias que podem ser precipitadas, utilizando rea-
gentes apropriados, em condições que assegurem a formação de uma 
suspensão suficientemente estável para se obter reprodutibilidade.18 
Análises turbidimétricas têm sido utilizadas como alternativa para 
o doseamento de fármacos em diversas formas farmacêuticas. Farhadi 
et al.19 desenvolveram métodos turbidimétricos para a determinação 
de fenotiazinas em preparações farmacêuticas utilizando sulfato 
de dodecil e cloreto de mercúrio como reagentes de precipitação. 
O emprego de medidas turbidimétricas em sistemas de análise 
por injeção em fluxo foi utilizado por Suarez et al.20,21 e Canaes e 
Fatibello-Filho22 para a determinação de acetilcisteína, cloridrato de 
fluoxetina e metilbrometo de homatropina, respectivamente, usando 
nitrato de prata para a precipitação do fármaco. Costa-Neto et al.23 
desenvolveram um método em fluxo empregando ácido silicotun-
Figura 1. Estrutura química da heparina fracionada (enoxaparina sódica) 
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gstico para a determinação turbidimétrica de tiamina em amostras 
comerciais. Silveira e Tarley24 utilizaram a turbidimetria para a de-
terminação de amitriptilina baseando-se na formação do par iônico 
AMT-lauril sulfato de sódio usando sistemas em fluxo. Marcolino-Jr. 
et al.25 utilizaram a turbidimetria para a determinação de dipirona em 
formulações farmacêuticas. 
O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento e vali-
dação de um método analítico para a quantificação da HF intacta em 
preparações farmacêuticas empregando a turbidimetria.
PARTE EXPERIMENTAL
Reagentes e soluções
A HF utilizada foi a enoxaparina sódica (lote: 034/07), cedida 
gentilmente pela Kin Master (Passo Fundo, Brasil) e empregada 
conforme adquirida. Os demais reagentes empregados foram: acetato 
de sódio (Mallinckrodt LabGuard), cloreto de cetilpiridínio (lote: 
42953), cloreto de potássio (lote: 105703), cloreto de sódio (lote: 
112987), fosfato de potássio monobásico anidro (lote: 105427) e 
fosfato de sódio dibásico hepta-hidratado (lote: 93438), grau P.A. 
(Synth), e ácido acético (lote: 044058), grau cromatográfico (Vetec). 
A água foi obtida pelo Sistema Milli-Q Plus – Millipore®/Millipore 
Corporation (EUA). 
Métodos
Solução padrão
As soluções padrão foram preparadas rigorosamente no mesmo 
meio de análise do fármaco, a partir de diluições de uma solução 
estoque da HF (1,0 mg mL-1) em água Milli-Q.
Desenvolvimento do método analítico 
As determinações turbidimétricas foram realizadas adicionando-
se em um tubo de vidro 0,5 mL da amostra contendo a HF, 0,5 mL de 
solução tampão acetato 1 mol L-1 pH 4,4 e 2 mL de solução de cloreto 
de cetilpiridínio 0,1% (m/v) e NaCl 0,94% (m/v), em triplicata. O 
branco foi preparado da mesma forma utilizando 0,5 mL do veículo 
excetuando a adição do fármaco. Os tubos foram agitados e incubados 
a 37 ºC (± 0,5 ºC) por 1 h em banho termostatizado FANEM 1100 
(Brasil). Todas as análises foram realizadas em espectrofotômetro 
UV – visível Femto 800XI (Brasil) utilizando células de quartzo com 
caminho óptico de 1 cm e comprimentos de onda (λ) de leitura de 290 
ou 500 nm, dependendo da faixa linear obtida nas curvas analíticas. 
O método foi desenvolvido e validado para a determinação da 
HF em micropartículas de poli-(D,L-láctico-co-glicólico) (PLGA), 
para cálculo da porcentagem de fármaco encapsulado e para sua 
quantificação em estudos in vitro de liberação. Os meios utilizados 
para a construção das curvas analíticas foram: meio contendo a mes-
ma composição das micropartículas (PLGA e álcool polivinílico), 
excetuando o fármaco, e meio composto de tampão fosfato salino 
10-3 mol L-1 pH 7,4 (cloreto de sódio 1,37 x 10-2 mol L-1, cloreto de 
potássio 2,7 x 10-3 mol L-1, fosfato de sódio dibásico hepta-hidratado 
8,0 x 10-3 mol L-1, fosfato de potássio monobásico anidro 2,0 x 10-3 
mol L-1), respectivamente. Ambos filtrados em membrana de celulose 
regenerada (0,45 μm). 
Validação do método
Os parâmetros avaliados seguiram as especificações da ANVISA26 
e recomendações do ICH Harmonised Tripartite Guideline.27
Seletividade
A seletividade foi determinada pela comparação dos resultados 
obtidos de amostras da HF contaminadas com quantidades apro-
priadas de adjuvantes utilizados na preparação das micropartículas 
(PLGA, álcool polivinílico e resíduo de diclorometano) e amostras 
não contaminadas.
Linearidade
A partir de diluições da solução estoque da HF (1,0 mg mL-1) 
foram preparadas soluções em 20 concentrações diferentes, compre-
endendo de 1,0 a 1.000,0 mg mL-1, com leituras em 290 e 500 nm. Os 
intervalos lineares foram calculados e as curvas analíticas para cada 
λ foram construídas, relacionando os valores de concentração das 
soluções no eixo das abscissas com os valores de absorvância obtidos 
no eixo das ordenadas. A proporcionalidade entre a concentração e 
a resposta foi verificada mediante a obtenção de uma curva padrão e 
do cálculo da inclinação da reta, do coeficiente de correlação linear 
(r) e da equação da reta (coeficiente linear, coeficiente angular, soma 
residual dos mínimos quadrados). O coeficiente de correlação (r) 
mínimo aceitável foi de 0,99.26
Precisão e exatidão
A precisão e exatidão foram baseadas no método de padroni-
zação externa e avaliadas em dois níveis: repetibilidade e precisão 
intermediária, e exatidão intra e interensaios, respectivamente. Para 
determinação da repetibilidade e da exatidão intraensaio foram re-
alizadas 10 leituras independentes, em um mesmo dia nas mesmas 
condições de análises, em três concentrações diferentes para cada 
comprimento de onda: 5,0; 25,0 e 50,0 mg mL-1 em 290 nm e 50,0; 
100,0 e 200,0 μg mL-1 em 500 nm. Os estudos de exatidão interen-
saios e precisão intermediária foram realizados em triplicata, para as 
mesmas concentrações acima, em 5 dias consecutivos. Os cálculos 
para avaliar a precisão do método foram realizados utilizando-se os 
gráficos de calibração. As dispersões em relação aos valores médios 
foram expressas como coeficiente de variação (CV) obtido pela 
Equação 1.
  (1)
onde: s = desvio padrão; –X = média dos valores obtidos.
Para os cálculos da exatidão (E) foram utilizadas as medidas das 
concentrações obtidas nos estudos intra e interensaios e a concentra-
ção real presente na amostra, segundo a Equação 2.
  (2)
Robustez
Para a avaliação da robustez do método, os ensaios foram subme-
tidos a variações nas condições analíticas. Os parâmetros avaliados 
foram variação do pH, do tempo e da temperatura da reação e alteração 
no meio onde o fármaco foi determinado (água, solução tampão e 
sobrenadante do preparo de micropartículas inertes). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A HF é uma macromolécula sulfatada, ácida e carregada negati-
vamente. A maioria dos métodos de análise das heparinas descritos 
na literatura utilizam processos de derivatização para analisar as 
diferentes frações de oligossacarídeos que constituem a molécula. 
Entretanto, este processo não é viável para a determinação do fármaco 
em formas farmacêuticas, principalmente para estudos do perfil de 
liberação in vitro. A turbidimetria foi a técnica de escolha para a 
análise quantitativa da HF, devido ao insucesso por cromatografia 
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líquida de alta eficiência (CLAE), incluindo técnicas como croma-
tografia de par iônico, troca iônica, exclusão utilizando detector por 
UV-vis e índice de refração. 
Turbidimetria é uma expressão da propriedade ótica de uma 
amostra que faz com que a radiação seja dispersa e absorvida antes 
de ser transmitida em linha reta através da amostra.28 Quanto à ins-
trumentação, o turbidímetro mede a quantidade de radiação que passa 
através de uma amostra, análogo à espectrofotometria de absorção, 
e pode ser realizada em colorímetros e espectrofotômetros sem 
nenhuma modificação.18,28 Entretanto, a determinação analítica deve 
ser empírica, pois diferenças no projeto físico de um instrumento 
causam diferenças nos valores medidos para a turdidez, ainda que o 
mesmo material de calibração seja usado para cada instrumento.28 A 
exatidão das técnicas turbidimétricas pode ser comprometida devido 
à dificuldade em assegurar que o tamanho de partículas em uma 
suspensão, após a precipitação, seja o mesmo durante cada medida 
como durante a calibração. Os erros que ocorrem durante a medida 
são geralmente insignificantes em comparação com aqueles devido 
à falta de reprodutibilidade das propriedades da suspensão por falha 
na padronização. A concentração dos reagentes, ordem de preparação 
da amostra, agitação, o tempo posterior à reação e anterior às leitu-
ras são fatores que afetam os resultados e devem ser rigorosamente 
controlados. O pH, a força iônica, a temperatura e a presença de 
impurezas são outras variáveis críticas a serem controladas.28,29 Assim, 
foi necessário padronizar todas as etapas e preparar a curva analítica 
e o branco da amostra sempre nas mesmas condições das amostras 
para todas as análises, a fim de minimizar interferências.
Neste estudo, a análise turbidimética baseia-se na reação de 
precipitação de estequiometria (1:1).30 Em pH ácido, os grupos 
sulfatados da HF (Figura 1), carregados negativamente, reagem 
com os grupos de amônio quaternário das moléculas de cloreto de 
cetilpiridínio (Figura 2a), carregados positivamente, formando pares 
iônicos. As cadeias carbônicas longas, presentes nas moléculas do 
cloreto de cetilpiridínio que se ligam à HF, geram um composto es-
truturalmente complexo (Figura 2b), que precipita, deixando o meio 
reacional turvo. A turbidez da amostra é diretamente proporcional à 
concentração de HF no meio. 
As amostras foram analisadas em vários comprimentos de onda 
(λ) a fim de definir o intervalo linear. Os primeiros testes foram reali-
zados utilizando λ = 500 nm e apresentou linearidade na faixa de 50,0 
a 200,0 μL mL-1 (r = 0,9962). Esta faixa linear foi ideal para a deter-
minação da eficiência de encapsulação da HF nas micropartículas de 
PLGA, porém não alcançou sensibilidade necessária para a os ensaios 
de liberação in vitro do fármaco microencapsulado. De acordo com 
Charlot18 e Morais et al.28 a sensibilidade da técnica turbidimétrica 
pode ser aumentada modificando-se o λ. Assim, as análises também 
foram realizadas em um λ mais baixo (290 nm), o qual apresentou 
linearidade na faixa de 5,0 a 50,0 μL mL-1 (r = 0.9963). 
Os resultados preliminares das curvas analíticas das soluções 
padrão apresentaram boa correlação nas concentrações analisadas, 
em conformidade com as exigências da ANVISA.26 O método turbi-
dimétrico foi então validado para os λ 290 e 500 nm.
Validação do método
Seletividade
Segundo a ANVISA,26 para a análise quantitativa de fármacos 
em formas farmacêuticas, a seletividade pode ser determinada pela 
comparação entre os resultados obtidos de amostras não contami-
nadas e os obtidos das amostras contendo o fármaco, contaminadas 
com quantidades apropriadas de adjuvantes, para demonstrar que o 
resultado do teste não é afetado por esses materiais. Os resultados 
obtidos para as soluções de HF preparadas em água Milli Q, em 
tampão fosfato salino 10 mM e no meio contendo os adjuvantes das 
micropartículas de PLGA demonstraram não serem afetados pelas 
matérias-primas utilizadas. 
Linearidade
A linearidade do método foi determinada através de curvas ana-
líticas (n=3) utilizando concentrações superiores àquelas empregadas 
para a construção do gráfico de calibração. Após o ajuste dos dados 
por regressão linear utilizando o método dos mínimos quadrados, as 
equações analíticas foram determinadas e as respostas obtidas mos-
traram ser diretamente proporcionais à concentração da amostra para 
os intervalos compreendidos entre 5,0 a 50,0 μg mL-1 [absorvância = 
0,0050 x concentração (μg mL-1) + 0,0003], para leitura em 290 nm (r = 
0,9963) (Figura 3a), e entre 50,0 a 200,0 μg mL-1 [absorvância = 0,0029 
x concentração (μg mL-1) + 0,0015, para leitura em 500 nm (r = 0,9975) 
(Figura 4a). A construção da curva analítica relativa (Figuras 3a e 4b), 
relacionando os valores de absorvância divididos pelas respectivas 
concentrações no eixo y e as concentrações correspondentes em escala 
logarítmica no eixo x,31 demonstrou a linearidade para as mesmas faixas 
de concentração considerando os pontos entre 95 ou 105% da resposta 
relativa média. A construção da curva com a concentração em escala 
logarítmica permitiu melhor visualização da faixa linear. 
Precisão e exatidão
Os resultados obtidos nos estudos de repetibilidade apresentaram 
CV máximo de 2,95 e 0,84% utilizando 290 e 500 nm, respectiva-
mente. Já para a precisão intermediária o CV máximo foi de 4,80 
Figura 2. Estrutura química do cloreto de cetilpiridínio (a) e da ligação 
dos grupos sulfatados* da HF ao cloreto de cetilpiridínio que formam o 
composto insolúvel (b)
Figura 3. Determinação da linearidade: (A) curva analítica; (B) absorvância/
concentração vs. concentração em escala logarítmica (leitura em 500 nm)
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e 0,91%, respectivamente (Tabela 1). Os resultados obtidos apre-
sentaram valores abaixo de 5%, indicando que o método é preciso.
A avaliação da exatidão intra e interensaios (Tabela 2) revelou 
que os desvios do valor nominal foram menores que ± 15%, valores 
preconizados nos estudos de Causon32 e Shah et al.,33 demonstrando 
uma boa exatidão do método.
Robustez
A robustez de um método indica a capacidade da técnica desen-
volvida em resistir a pequenas variações dos parâmetros analíticos, 
bem como sua confiabilidade durante o uso.26 As variações nos pa-
râmetros de análise estabelecidos (Tabela 3) apresentaram um CV 
máximo de 5,08%. 
CONCLUSÃO
O método analítico empregando turbidimetria permitiu uma 
rápida detecção e quantificação da HF. A detecção por UV em 290 
nm apresentou um aumento significativo na sensibilidade do método 
comparado aos resultados obtidos utilizando 500 nm. Os resultados 
também indicaram que este método foi seletivo frente aos componen-
tes da formulação e do meio de dissolução utilizado, preciso (CV% 
inferior a 5,0%), exato (E% máximo de 12,0%), linear em ampla 
faixa de concentração (5,0 a 50,0 μg mL-1 e 50,0 a 200,0 μg mL-1, 
para leituras em 290 e 500 nm, respectivamente) e robusto para os 
parâmetros avaliados. A turbidimetria mostrou-se relevante para a 
determinação de HF, devido à dificuldade de análise por outras téc-
nicas e à escassez de trabalhos publicados. O método desenvolvido e 
validado demonstrou ser de fácil execução, baixo custo, relativamente 
rápido e pouco poluente. Os resultados obtidos no presente trabalho 
atestam a confiabilidade do método para ser utilizado no doseamento 
da heparina fracionada na forma farmacêutica analisada.
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